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Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах
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допущено к обращению на территории Российской Федераций
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 сентября 2020 года № ФСР 2010/07446

Лист 1

На медицинское изделие
Светильники хирургические настенные и потолочные "ЭМАЛЕД" 
по ТУ 9452-013-46655261-2009, варианты исполнения:
1. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 2 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
2. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный для низких потолков «ЭМАЛЕД 500/500 НП» в комплектности:
1. Блок освещения 600 НП - 2 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.; .
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт. . ,V '
10. Инструкция по монтажу - 1 шт. V - :  ̂^
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1 l lOM-YC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI,лтepeлa;г^шк, пульт 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д*Ю. ПавлюкоЬ
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Лист 1

управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
3. Светильник хирургический потолочный е аварийным питанием регулируемый 
одноблочный «ЭМАЛЕД 500» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 1 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) -1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) -1 шт.
4. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
одноблочный для низких потолков «ЭМАЛЕД 500 НП» в комплектности:
1. Блок освещения 600 НП - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная для низких потолков - 1 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности: . г -
- пульт управления (опция) - 1 шт.; ,
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР11 lOM-̂ VC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - Т:шт. :
5. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю> Павлюко
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Лист

двухблочный «ЭМАЛЕД 500/300» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Блок освещения 400 - 1 шт.;
3. Ось центральная -1 шт.;
4. Консоль пружинная - 2 шт.;
5. Удлинитель - 1 шт.;
6. Кожух -1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
10. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
11. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Татгоп МР1110M-VC или видеокамера 
Tamron MPI010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
6. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный для низких потолков «ЭМАЛЕД 500/300 НП» в комплектности:
1. Блок освещения 600 НП - 1 шт.;
2. Блок освещения 400 НП - 1 шт.;
3. Ось центральная - 1 шт.;
4. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.;
5. Удлинитель - 1 шт.;
6. Кожух - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
10. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
11. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.; ^
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110М-УС,иЖ$йде(ж^
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI;; передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
7. Светильник хирургический потолочный с аварийным пита1̂ ем  регулируемый 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюко^
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Лист 4

двухблочный «ЭМАЛЕД 500/500 LT» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 2 шт.;
2. Ось центральная -1 шт.;
3. Консоль пружинная - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокаме :а 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
8. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный для низких потолков «ЭМАЛЕД 500/500 LT НП» в комплектности
1. Блок освещения 600 НП - 2 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР111 ОМт̂ УС 'иди ЙКДО 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WTJDr^nepej^aTmre,:^ 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) i  JMT. ^
9. Светильник хирургический потолочный с аварийным гшт^ием регул^'уеМ^й 
одноблочный «ЭМАЛЕД 500 LT» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Д-Ю. Пав|]|юков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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Ли

4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт,;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МРИ 10M-VC или видеокамефЬ 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
10. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемы|й 
одноблочный для низких потолков «ЭМАЛЕД 500 LT НП» в комплектности:
1. Блок освещения 600 НП - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная для низких потолков - 1 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
10. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР11 ЮМ-VC или видеокамей 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пул]:̂  
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
11. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемы^;: 
двухблочный «ЭМАЛЕД 500/300 ЕТ» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Блок освещения 400 - 1 шт.;
3. Ось центральная - 1 шт.;
4. Консоль пружинная - 2 шт.;
5. Удлинитель - 1 шт.;
6. Кожух - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Пав
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 сентября 2020 года № ФСР 2010/07446

Лист 6

8. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
9 . Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
10. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
11. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Ташгоп MPI110M-VC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик^ пул|^т 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
12. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемьй 
двухблочный для низких потолков «ЭМАЛЕД 500/300 LT НП» в комплектности
1. Блок освещения 600 НП - 1 шт.;
2. Блок освещения 400 НП - 1 шт.;
3. Ось центральная - 1 шт,;
4. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.;
5. Удлинитель - 1 шт.;
6. Кожух - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
9 . Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
10. Руководство по эксплуатации на светильники -1 шт.
11. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокамебк 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пул| :̂ 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
13. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемы?; 
двухблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 500/500/Х» в комплектности:
1. Бло1̂  освещения 600 - 2 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 3 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Держатель монитора - 1 шт.;
7. Аккутиуляторная батарея - 2 шт.;
8. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуем^ г-. 1 щг.
9 . Комплект монтажных частей - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ^  f  ' Д:Ю. Пав^юков
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Лист

10. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
11. Руководство по эксплуатации на светильники -1 шт.
12. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Taniron МР1110M-VC или видеокамера 
Татгоп MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHD1, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
14. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
одноблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 500/Х» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Ось центральная - I шт.;
3. Консоль пружинная - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Держатель монитора - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - I шт.;
9. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
10. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
11. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
12. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Татгоп МР1110M-VC или видеокамера 
Татгоп MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) -1 шт.
15. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 500/300/Х» в комплектности:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Блок освещения 400 - 1 шт.; ^ ^
3. Ось центральная - 1 шт.; ." VV
4. Консоль пружинная - 3 шт.; Т.-' ’ ^  . 7 ,,
5. Удлинитель - 1 шт.; '
6. Кожух - 1 шт.;
7. Держатель монитора - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения /T̂ v' -- ДJO. Павлюко 8
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8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
9. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.;
10. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
11. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
12. Руководство по эксплуатации на светилъники -1 шт.
13. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- пульт управления (опция) - 1 шт.;
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокамера 
Татгоп MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пуи>т 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
16. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 500/500/ X LT» в комплекшости:
1. Блок освещения 600 - 2 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 3 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Держатель монитора - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.;
9. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
10. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
11. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
12. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокаме1|)к 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пул|ьт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
17. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
одноблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 500/Х ЕТ»"в комплектное! Ji:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 2 шт,;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Щ Д.Ю. Пав^юков
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6. Держатель монитора - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.;
9. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
10. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
11. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
12. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
18. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 500/300/Х LT» в комплектност1|;
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Блок освещения 400 - 1 шт.;
3. Ось центральная - 1 шт.;
4. Консоль пружинная - 3 шт.;
5. Удлинитель - 1 шт.;
6. Кожух - 1 шт.;
7. Держатель монитора - 1 шт.;
8. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
9. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.;
10. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
11. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
12. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
13. Инструкция по монтажу - 1 шт.
Принадлежности:
- система «ЭМАЛЕД видео» (видеокамера Tamron МР1110M-VC или видеокамера 
Tamron MP1010M-VC, приемник беспроводной системы WHDI, передатчик, пульт 
управления видеокамерой, два сетевых адаптера) (опция) - 1 шт.
19. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый
одноблочный «ЭМАЛЕД 300 А» в комплектности: .
1. Блок освещения 400 - 1 шт.; :
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 1 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения У Д.Ю. Павд10Ко|в
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5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
20. Светильник хирургический потолочный регулируемый одноблочный 
«ЭМАЛЕД 300» в комплектности;
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 1 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
21. Светильник хирургический настенный регулируемый одноблочный 
«ЭМАЛЕД 300 W» в комплектности:
1. Блок освещения 400- 1 шт.;
2. Подвес настенный (консоль пружинная, консоль, кронштейн) - 1 шт.;
3. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
4. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
22. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный «ЭМАЛЕД 300/200» в комплектности:
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Блок освещения 200 - 1 шт.;
3. Ось центральная - 1 шт.;
4. Консоль пружинная - 2 шт.;
5. Удлинитель - 1 шт.;
6. Кожух - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 1 шт.; ^
8. Комплект монтажных частей - 1 шт.; 7
9. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
10. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт. ::
23. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
двухблочный «ЭМАЛЕД 300/300» в комплектности:
1. Блок освещения 400 - 2 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д*Ю. Павлюкс
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2. Ось центральная -1 шт.;
3. Консоль пружинная - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух -1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 1 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 4 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
24. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
одноблочный с дополнительной консолью «ЭМАЛЕД 300/Х» в комплектности:
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Держатель монитора - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
8. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая - 1 шт.;
9. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
10. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
11. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
12. Инструкция по монтажу - 1 шт.
25. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
одноблочный с дополнительной консолью для низких потолков «ЭМАЛЕД 300/Х НП 
в комплектности:
1. Блок освещения 400 НП - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная для низких потолков - 2 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.; __
6. Держатель монитора - 1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 2 шт.; . 2
8. Ручка для позиционирования монитора съемная стерилизуемая -1 шт.; . / ,
9. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
10. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
11. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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12. Инструкция по монтажу - 1 шт.
26. Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый 
одноблочный «ЭМАЛЕД 200 А» в комплектности:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 1 шт.;
4. Удлинитель - I шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 2 шт.;
7. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
8. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации на светильники -1 шт.
27. Светильник хирургический потолочный регулируемый одноблочный 
«ЭМАЛЕД 200» в комплектности:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Ось центральная - 1 шт.;
3. Консоль пружинная - 1 шт.;
4. Удлинитель - 1 шт.;
5. Кожух - 1 шт.;
6. Комплект монтажных частей - 1 шт.;
7. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.
28. Светильник хирургический настенный регулируемый одноблочный 
«ЭМАЛЕД 200 W» в комплектности:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Подвес настенный (консоль пружинная, консоль, кронштейн) - 1 шт.;
3. Ручка блока освещения съемная стерилизуемая - 2 шт.;
4. Руководство по эксплуатации на светильники - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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