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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2019 года № РЗН 2019/8527
На медицинское изделие
Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации 
ГК-10 "СЗМО" по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Акционерное общество "Медоборудование"
(АО "Медоборудование"), Россия,
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялта, ул. Пионерская, д. 10

приказом Росздравнадзора от 20 июня 2019 года № 463 
допущено к обращению на территории Российской ФеДё]

Руководитель Федеральной службы /  /
по надзору в сфере здравоохранения I / г '  ^

Производитель
Акционерное общество "Медоборудование"
(АО "Медоборудование"), Россия,
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10

Место производства медицинского изделия
АО "Медоборудование", Россия, 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, 
р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10

Номер регистрационного досье № РД-23426/48131 от 24.08.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.12.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет прило:



ФЦЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 20 июня 2019 года № РЗН 2019/8527

Лист 1

На медицинское изделие
Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации 
ГК-10 "СЗМО" по ТУ 32,50.12-064-07614018-2017:
I. Состав:
1. Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации 
ГК-10 "СЗМО" - 1 шт.
2. Лоток - 2 шт.
3. Подставка -1 шт.
4. Захват в сборе -1 шт.
5. Рассекатель -1 шт.
6. Пневмотрубка PTFE 6/4 - 1 шт.
7. Картридер USB 2.0 для MicroSD (TS-RDP5W или GR-411В) - 1 шт.
II. Эксплуатационная документация:
1. Руководство по эксплуатации -1 шт.
2, Паспорт стерилизатора -1 шт.
III. Запасные части:
1. Уплотнитель - 1 шт.
2. Вставка плавкая ВП 1-1,1н=1,0А - 2 шт.
3. T3H65D10/1.0-J-220 - 1 шт.
4. Прокладка - 2 шт.
IV. Упаковка.
1. Тара упаковочная -1 шт.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко
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